第33回　西湘地区コントロールサーベイ臨床化学実施要綱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017.　4.　5
『試料取り扱い上の注意事項』

1. 試料は自家製患者プール血清で、HBs，HCV，HIVなどの感染症については一切確認を行っておりませんので、十分に注意して実施して下さい。

2. 試料は冷蔵品ですのでゆっくり転倒混和した後、測定して下さい(浮遊物やフィブリンなどが析出した場合には3000rpm 5分間遠心後使用して下さい)。
『実施方法』

1. 試料は6本で、試料1,2はAST，ALT，LD，ALP，CK,，γ-GTP，AMY の7項目、
試料3,4は、ALB，BUN，CRE，GLU，T-CHO，LDL-C，HDL-C，CRP の8項目、
試料5,6は　Na，K，Clの3項目を測定して下さい。
ルーチン検体の同様に測定して下さい。
2. ドライケムを使用している施設も上記と同様に測定して下さい。
3. 試料はできる限り、試料配布日当日に測定(特に酵素項目)して下さい。やむを得ず、測定日が数日にわたる場合は、項目ごとに測定して下さい。

4. 試料に不備があった時は、予備がありますのでお申し出下さい。

『報告用紙記入方法』

1. 施設名、電話番号、報告責任者、測定者、試料の測定日を記入して下さい。
2. 測定値は測定したそのままの検査値を記入して下さい。

· ALB，BUN，K，HDL-Cは小数点第一位、CRE，CRPは小数点第二位まで、その他の項目は、整数値で記入して下さい。また測定値が感度以下の場合は、最小検出感度( 数値 )以下と記入して下さい( 例CRP 0.30以下など )。
· ドライケムを使用している施設はCRE, CRPは小数点第二位まで記入できない場合、
3. 小数点第一位まで記入して下さい。
4. 試薬会社、測定機器は、別紙コード表より選び、コード番号(記号)を記入して下さい。
該当するコードが無く、その他の場合には、必ず記入欄に名称をご記入下さい(次回のサーベイにコード化致します)。

5. 基準値については下限・上限を記入して下さい。性差のある場合は男性の基準値を記入して下さい。

6. サーベイ実施についてお気づきの点がありましたら、結果と同様にメールにてお知らせ下さい。
『アンケート』

1．解答はドロップダウン方式の入力で解答して下さい。

2．解答欄をクリックし、出てきた▼をクリックすると選択肢が出ます。
　 当てはまる選択肢を選んでクリックして下さい。

· 不明な点は小田原市立病院0465-34-3175(内線3456) 和智まで気軽にお申し出下さい。

メール送信締切日は、4月15日(土)です。
集計作業には、大変時間がかかりますので絶対遅れないようにして下さい。
締切日を過ぎた場合、集計から除外します。
[image: image1.emf]試薬会社コード

1 和光純薬 11協和メデックス 21富士フイルム・メディカル

2 シスメックス 12ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ 22アークレイ

3 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 13日水製薬 23オリンパス

4 関東化学 14セロテック 24デンカ生研

5 アルフレッサファーマ 15東洋紡 25Ａ＆Ｔ

6 LSIメディエンス 16カイノス 26常光

7 ミズホメディー 17極東製薬 27ニプロ

8 バイエルメディカル 18ベックマン・コールター 28東芝

9 栄研化学 19

ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉﾃｨｸｽ

29ｵｰｿ・ｸﾘﾆｶﾙ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ

10

シノテスト

20

ニットーボーメディカル その他（記入欄へ）

測定機器コード

1 日立-7150,7170,7180 11ｵﾘﾝﾊﾟｽ AU2700,5400 21シーメンス348

2 日立-7070,7080 12東京貿易 TMS‐1024 22ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰLX20

3 日立-7600,7700Pﾓｼﾞｭｰﾙ 13島津 CL‐8000 23ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰDXC800

4 日立-7600,7700Dﾓｼﾞｭｰﾙ 14常光 IS‐100,IS‐200 24Ａ＆Ｔ EA05/06

5 日立-LABOSPECT 15JCA‐HRシリーズ 25ｼﾉﾃｽﾄ ｸﾞﾙｺﾛｰﾀﾞｰ

6 日立-ISEﾕﾆｯﾄ 16JCA‐BMシリーズ 26ｱｰｸﾚｲ ｽﾎﾟｯﾄｹﾑ

7 日立-ISUﾕﾆｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝ電極 17COBAS‐INTEGRA 27ｱｰｸﾚｲ ｵｰﾄ＆ｽﾀｯﾄ

8

東芝TBA‐20FR,40FR,ACCUTE

18富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ800 28ｱｰｸﾚｲ ADAMS

9

東芝TBA‐200FR,NEO,120FR

19富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ3500S 29VITROS

10ｵﾘﾝﾊﾟｽ AU400,600,640 20

富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ7000ｼﾘｰｽﾞ その他（記入欄へ）

測定方法コード

AST，ALT，ALP，γ‐GT，CK，AMY方法コード ＬＤ方法コード

ＪＳJSCC標準化対応法 ＪＳJSCC標準化対応法

ＦＪ富士ドライケム ＩＦ IFCC標準化対応法

ＡＲアークレイスポットケム ＦＪ富士ドライケム

ＶＩ ビトロス ＡＲアークレイスポットケム

その他の方法（記入欄へ）

ＶＩ

ビトロス

その他の方法（記入欄へ）


[image: image2.emf]ＡＬＢ方法コード ＢＵＮ方法コード

ＢＧBCG法 ＩＮｳﾚｱｰｾﾞｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法

ＢＰBCP法 ＵＨｳﾚｱｰｾﾞ比色法

BPKBCP改良法 UV1ｱﾝﾓﾆｱ消去法

ＦＪ富士ドライケム UV2ｱﾝﾓﾆｱ未消去法

ＡＲアークレイスポットケム UV3ｱﾝﾓﾆｱ回避法

ＶＩ ビトロス ISE伝導率電極法

その他の方法（記入欄へ）

ＦＪ

富士ドライケム

ＡＲアークレイスポットケム

ＧＬＵ方法コード ＶＩ

ビトロス

GOD

ブドウ糖酸化酵素比色法 その他の方法（記入欄へ）

ELCブドウ糖酸化酵素電極法

GDH

ブドウ糖脱水素酵素

ＣＲＥ方法コード

HK

ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法（G‐6‐PDHを含む）

ＪＲヤッフェ直接rate法

GK グルコキナーゼUV法 ＥＮ酵素法

ＦＪ富士ドライケム ＦＪ富士ドライケム

ＡＲアークレイスポットケム ＡＲアークレイスポットケム

ＶＩ ビトロス ＶＩ ビトロス

その他の方法（記入欄へ） その他の方法（記入欄へ）

ＣＲＰ方法コード Ｔ‐ＣＨＯ方法コード

ＬＸラテックス比濁法

COD

コレステロール酸化酵素法

ＦＪ富士ドライケム

CDH

コレステロール脱水素酵素法

ＡＲアークレイスポットケム ＦＪ富士ドライケム

ＥＩ ＥＩＡ法 ＡＲアークレイスポットケム

ＶＩ ビトロス ＶＩ ビトロス

その他の方法（記入欄へ） その他の方法（記入欄へ）

ＨＤＬ‐Ｃ方法コード ＬＤＬ‐Ｃ方法コード

CNH

コレステスト N HDL ＣＬコレステスト ＬＤＬ

WH1

L タイプワコー HDL‐C

ＷＬ1

Ｌ タイプ LDL-C

WH2

L タイプワコー HDL‐C・M

ＷＬ2

Ｌ タイプ LDL-C M

WH3L タイプワコー HDL‐C・M　（2）

ＤＬデタミナー L LDL-C

WH4L タイプワコー HDL‐C・M　（3）

ＬＫLDL-C試薬・LK 「コクサイ」

DHデタミナー HDL‐C ＳＬｼﾉﾃｽﾄｸｲｯｸｵｰﾄﾈｵ LDL

DLH

デタミナー L HDL‐C ＬＢLDLD試薬（ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰ）

MHC

メタボリードHDL‐C その他の方法（記入欄へ）

HK

HDL-C 試薬・KL 「コクサイ」

HBHDLD試薬（ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰ） 電解質（Na，Ｋ，ＣＬ）方法コード

ＦＪ富士ドライケム DI イオン選択電極法（希釈法）

ＡＲアークレイスポットケム ND

イオン選択電極法（非希釈法）

ＥＩ ＥＩＡ法 ＦＪ富士ドライケム

ＶＩ ビトロス ＡＲアークレイスポットケム

その他の方法（記入欄へ）

ＶＩ

ビトロス

その他の方法（記入欄へ）


